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一、基本要求
可满足全国各高等院校《电力系统继电保护》、《微机保护》、《电力工程》、《工厂供电》、《电力系统自动化》等课程实验教学要求，除可完成各种继电特性、继电保护、微机线路保护、变压器保护、微机电容器保护、微机电动机保护、母线保护、自动装置等常规实验内容，还需要配置相关的设计开发软件和使用培训，和微机相联，作为学生毕业设计和教师科研的软硬件开发平台。
二、试验系统
须提供实验所需的各种电源、输电线路、电机、仪表、各种继电器、微机保护装置、数字式移相器、负载、电秒表、相位仪、开关等。
三、电源
提供实验必须的交流电源，电压0-380伏连续可调，容量不小于3 kVA(带过流、短路保护)；实验需要的220伏直流电源，25A大电流交流电源。电源的通断控制采用刷卡或计算机实现无线控制。数字式移相器参数要求：输入电压：三相四线3×380V(220V) ，输出电压：三相四线3×(0～380)/(0～220)V ，三位半数字显示，精度1.0级 ，输出电流：选择电流输出功能 AC 0～20A ，三位半数字显示，精度1.0级 ，最大输出容量：900VA ，移相范围：0°～360°，精度0.5级。
四、仪表
提供多量程数字交流电压表，交流电流表，直流电压表、直流电流表等实验所需仪表，0.5级精度，各仪表均带有计算机接口，可实现数据的无线传输，带过量程保护。
五、实验装置
线路保护、变压器保护、电动机保护、电容器保护均在真实模拟现场实际的实物模型上实现，均设有故障设置开关。
线路保护实验方法和现场真实一致，模拟6～10kV输电线路，A站、B站、C站均接有电流互感器、电压互感器把一次回路和二次回路分开，继电器均接在二次回路中，实验接线和教材相同。变压器保护模拟的是车间变电所，电动机保护模拟的是6kV高压电动机故障保护，电容器保护模拟的是6kV高压无功补偿电容器保护。
六、组件包括
各种继电器组件(电压继电器、电流继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器、差动继电器、功率方向继电器、过流继电器、自动重合闸继电器等)、电容器保护模型、电动机保护模型、变压器保护模型、测量仪表组件、微机线路保护组件、微机变压器保护组件、微机电动机保护组件、微机电容器保护组件及二次信号指示组件等。
七、微机保护装置
微机保护实验装置部分硬件接口和通信协议开放，可利用本实验台进行继电保护课程设计，也可作为保护、测控、自动化等相关方向的毕业设计平台。
八、所有继电器：均采用许昌继电器等专业厂家的产品。
九、带有完善的人身安全保护：漏电保护和隔离变压器保护。
1) 满足国家标准，在实验装置的电源输入端设有电流型漏电器，控制屏内、外或强电输出有漏电现象，即刻告警并切断总电源，确保实验安全。
2)采用全封闭性安全实验导线避免学生双手模电而造成的触电事故。
3)仪表设有过量程保护功能，交直流电源具有短路保护。
4)控制屏电源由接触器通过启、停按钮进行控制。
5)调压器输出接有高灵敏度的电子线路过流保护和保险丝双重保护功能，相间电源、线间电源过电流或直接短路均能自动保护。
十、可完成的实验项目
1、继电器特性实验
(1) 电流继电器实验
(2) 电压继电器实验                         
(3) 电磁型时间继电器实验
(4) 信号继电器实验
(5) 中间继电器实验
(6) 反时限过流继电器特性实验
(7) 三相一次重合闸装置实验
(8) 差动继电器特性实验
(9) 功率方向继电器特性实验                                      
2、线路保护实验(一次回路实验)
(1) 6—10kV线路过电流保护实验
(2) 低电压起动过电流保护及过负荷保护实验
(3) 电流闭锁电压速断保护实验       
(4) 发电机过电压保护实验
(5) 单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验
(6) 功率方向过流保护实验              
(7) 反时限过流保护动作特性实验
(8) 反时限保护各变量关系特性实验
(9) 自动重合闸前加速保护实验
(10) 自动重合闸后加速保护实验
(11) 模拟系统正常、最大、最小运行方式实验
(12) 模拟系统短路实验
3、线路保护实验(二次回路实验)
(1) 重复动作手动复归中央音响信号装置实验
(2) 重复动作自动复归中央音响信号装置实验
(3) 具有灯光和音响监视的断路器控制回路实验       
(4) 闪光继电器构成的闪光装置实验            
(5) 装设跳跃闭锁继电器的断路器控制回路实验          
4、综合实验及考核实验(由学生自行设计线路进行考核)
(1)过流保护与三相自动重合闸实验与考核
(2)低电压启动过电流保护与自动重合闸(后加速)综合实验与考核
(3)电流闭锁电压速断保护与自动重合闸(后加速)综合实验与考核
(4)过电压保护与自动重合闸(后加速)综合实验与考核
(5)三段式电流保护与自动重合闸(后加速)综合实验与考核
(6)过电流保护与自动重合闸(前加速)综合实验与考核
(7)低电压启动过电流保护与自动重合闸(前加速)综合实验与考核
(8)电流闭锁电压速断保护与自动重合闸(前加速)综合实验与考核
(9)过电压保护与自动重合闸(前加速)综合实验与考核
(10)三段式电流保护与自动重合闸(前加速)综合实验与考核
5、常规变压器保护实验               
(1)系统正常运行测量实验
(2)变压器短路实验
(3)Y/△-11双绕组变压器差动保护实验
(4)Y/Y-12双绕组变压器差动保护实验   
(5)变压器电流速断保护实验
(6)变压器过流保护实验
(7)变压器低压启动过流保护
(8)变压器复合电压启动过流保护
6、线路微机继电保护实验
(1)电流速断保护实验
(2)限时电流速断保护实验
(3)定时限过电流保护实验
(4)反时限过电流保护实验
(5)电流电压连锁保护实验
(6)电压闭锁过电流保护实验
(7)单相接地绝缘监视实验
(8)阶段式过电流保护与自动重合闸后加速实验
(9)线路过电流保护与自动重合闸综合实验
7、变压器微机后备继电保护实验
(1)变压器过电流保护实验
(2)变压器低电压起动的过电流保护实验
(3)变压器复合电压起动的过电流保护实验
(4)变压器过负荷保护实验
8、电动机微机继电保护实验	
(1)电动机的电流速断保护实验	
(2)电动机限时电流速断保护
(3)电动机定时限过流保护
(4)电动机过负荷保护实验
(5)电动机的反时限过流保护实验	
9、电容器微机继电保护实验    
(1)电容器电流速断保护实验
(2)电容器限时电流速断保护
(3)电容器定时限过流保护
(4)电容器过负荷保护实验
(5)电容器的反时限过流保护实验
十、其他要求：
1、各个厂家投标书中必须详细说明：产品安全保护功能，产品特点，产品主要配置清单、数量和产地，选用主要器件的参数，产品图片等供评标时用(标书重要部分)。
2、提供设备样本彩页。
3、要求各投标商提供详细的售后服务承诺书及培训计划。
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